
芹菜素的检测方法
1.0目的

通过产品和对照品检测结果，计算出产品中芹菜素的绝对含量。

2.0范围

本规程适用于成都健腾生物技术有限公司（Aktinchem）产品生产过程中产品的质量控制。

3.0 仪器设备及试剂

3.1. 仪器设备 岛津 LC-20AT高效液相，Kromasil C18 250*4.6 3.5um色谱柱，Sartorius 精密称

量天平，KH-50B超声波清洗器，100ml 容量瓶，20ml容量瓶。

3.2. 试剂 色谱乙腈，分析纯甲醇，超纯水。

4.0 规程

4.1 成品质量控制

4.1.1 取样：精密称取 25mg 芹菜素标准品于 100ml容量瓶中。精密称取 25mg芹菜素样品于

100ml容量瓶中。

4.1.2 样品配置：向装标品的容量瓶中加入适量分析纯甲醇，超声使样品溶清，放置到室温， 稀

释至至刻度线，摇匀备用。相同的方法配置芹菜素样品溶液。

4.1.3 HPLC 准备工作：打开 HPLC 系统，设置乙腈-0.03%H3PO4 水=40:60开始平衡，波

长 254nm，柱温 30℃，流速 1.0ml/min。
4.1.4 样品检测：吸取 10ul标品续滤液注入高效液相色谱仪中进行检测，记录完整的图谱。

平衡检测体系，吸取 10ul粗品续滤液注入液相色谱仪进行检测，记录完整的色谱图。

4.1.5 结果计算

检测结果处理后，记录标品峰面积，产品峰面积。

X= S1*m*x*V1 *100%
S*V*m1

X—粗品中芹菜素绝对含量%
S—标准品峰面积 S1—样品峰面积m—
标准品取样量mg m1—样品取样量 mg
V—标准品定容体积 ml V1—样品定容体积 ml
x 标准品含量%
最后计算出产品中芹菜素含量

5.0术语/定义

浓度：单位溶液中所含溶质的量

流动相：色谱过程中携带待测组分向前移动的物质

6.0参考文献/相关文件
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